结肠透析机技术参数
1. 预灌注量:3000-16000ml，可任意设定
2.给药罐有效容积:1000ml+150m1
3.控温范围:实际水温到18℃-45℃，可任意设定，温度测量误差:土0.6℃
4.注液速度连续可调
5.灌注压力:可任意设置
6.灌注时间:1-60S连续可调，间歇时间:0-60S连续可调
7.灌注泵速:连续可调
8.治疗方式:腔内、腔外两种9.肠内压力白动测量保护，肠道压力实时监控。10.电脑数据监控:储液量、灌注量、温度、压力、注液时间，泵速实时显示。
11.安全报警系统:超温、超压、缺液等，声音报警，仪器停止治疗，并有界面提示。
12.内置加热装置，实时测温、控温。
13.蠕动泵，流量压力准确，可实现微量级肠道定位输液透析。
14.给药、灌注切换装置，一步实现治疗功能转换。
15.患者数据档案建立。
16.网电源隔离设计，确保性能安全可靠。
17.具有智能清洗功能
[bookmark: _GoBack]18.过滤系统:采用自动清洁净水器，三年内不用更换滤芯，水质达到饮用标准，有检测机构出具的水质检测报告。

